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CrimpTest-1 kN Bedienungsanleitung 

Vielen Dank, dass Sie einen Mecmesin CrimpTest-1 kN 
gewählt haben. Richtig verwendet wird dieses robuste Gerät 
viele Jahre in normalen Umgebungen zuverlässig arbeiten.  

Diese Bedienungsanleitung gibt ihnen eine Einweisung in 
die Bedienung, Pflege und Fähigkeiten des Produktes. Alle 
Nutzer müssen unterwiesen werden; achten Sie daher bitte 
auf Sicherheitsanweisungen, um Nutzer und das Gerät vor 
falscher Bedienung zu schützen.  
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Übersicht 

Der CrimpTest-1 kN ist vorgesehen für den waagerechten 
Gebrauch in kontinuierlichen Zugtests von gecrimpten, 
gelöteten oder geschweißten Drahtverbindungen bis zu einer 
Kraft von 1 kN. Dies ist typisch für eine Drahtstärke von 10 
AWG. Das Gerät verfügt über wechselbare Vorrichtungen 
für Kabel verschiedener Größen und Verbindungen 
verschiedener Typen, sowie Pollergriffe für Kabelbinder. 

Der CrimpTest besitzt vier voreingestellte Geschwindigkeiten 
(25, 50, 100 und 200 mm/Min), um mit internationalen 
Prüfnormen übereinzustimmen:  

• ASTM B913 : Standard Test Method for Evaluation of 
Crimped Electrical Connections to 16-Gauge and Smaller 
Diameter Stranded and Solid Conductors 

• SAE AS39029 and AS7928 : general specification for 
terminals, lug: splices, conductor: crimp style, copper 

• IEC 60352-2 : solderless crimped connections 

• BS 5G 178 (Part 1) : crimped joints for aircraft electrical 
cables and wires 

• DEF STAN 59-71 : crimped electrical connectors for copper 
conductors 

• ISO 1966 : crimped joints for aircraft electrical cables 

• NASA-STD-8739.4 : space applications, crimping, cabling 
and harnessing 

Der CrimpTest-1 kN zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, 
aktuelle Zugkraft, Höchstzugkraft und den nutzerdefinierten 
Pass/Fail-Status an. Die Einheiten N, kgf und lbf sind durch 
den Nutzer wählbar.  

Das Gerät wird über ein externes 24V-Netzteil versorgt. Nur 
das mitgelieferte Netzteil darf hierfür verwendet werden. 
Das Gehäuse besitzt die Klassifizierung IP52 gegen Staub, 
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Partikel und Wassertropfen. Reinigen Sie das Produkt mit 
einem feuchten Lappen und mildem Reinigungsmittel, und 
entfernen sie Drahtreste regelmäßig mit einer weichen Bürste.  

Der CrimpTest-1 kN kann bis zu 16 Stunden pro Tag in 
Umgebungstemperaturen zwischen 10° und 40° C arbeiten. 

Das Gerät verfügt über keine internen, durch den Benutzer 
austauschbare Teile; mit dem Versuch, das Gehäuse zu 
öffnen, erlischt die Garantie. 

Lieferumfang 

• CrimpTest-1 kN Prüfgerät 

• Drehbare Crimphalterung mit Dorn für Ringverbindungen  

• Nockengriff für Draht 

• Kalibrierungszertifikat 

Optionale Vorrichtungen 

• Große Keilspannvorrichtung für Drahtenden (Art.-Nr. 432-607) 

• Kleine Keilspannvorrichtung für Drahtenden (Art.-Nr. 432-606) 

• Kabelbinder-Bruchvorrichtung (Art.-Nr. 432-653) 

Sicherheit 

Der CrimpTest-1 kN ist konzipiert für eine Arbeitslast von 
bis zu 1 kN mit einer Überlastkapazität von 150%. Wenn das 
Gerät 1 kN erreicht, wird das bewegliche Ende angehalten 
und zurück in die Ausgangsposition gebracht. 

Bei jeder Zugprüfung, besonders bei höheren Kräften, können 
Teile der Probe ausgeworfen werden, und Drahtprüfungen 
hinterlassen scharfe Bruchstücke. Tragen Sie Sicherheits-
handschuhe und/oder eine Sicherheitsbrille, je nach 
Arbeitsplatz-Sicherheitsvorschriften und –Anforderungen. 

Um Verletzungen zu vermeiden, fassen Sie niemals in die 
Prüfstelle, während ein Test im Gange ist. 
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Verbinden und Einschalten 

 

Nach dem erstmaligen Einschalten zeigt der Bildschirm das 
Firmenlogo und derzeitige Firmware-Version an. Drücken 
Sie auf die Haken-Taste; das Gerät ist nun bereit zum Prüfen 
(mit den derzeitigen Einstellungen). Die Steuerung und das 
Display sieht wie folgt aus: 

 

RS232 (RJ11) 
Drucker/ 

Verbindungs- 
Schnittstelle 

 

24 V-Versorgung 

(nicht 
verwendet) 

Multifunktions-
Tasten 

Tastenfunktionen 
(siehe S. Error! 
Bookmark not 

Prüfgeschwindigkeit 

Aktuelle Last 
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Befestigen und Wechseln von 
Vorrichtungen 

Der CrimpTest-1 kN besitzt wechselbare Vorrichtungen. Sie 
benötigen einen M5-Inbusschlüssel, um diese zu befestigen 
oder zu entfernen. 

Drehbare Crimp-Buchse (Art.-Nr. 432-605) 

 

Die DCB besitzt neun Aussparungen und einen Dorn für 
Ringverbindungen. Ihre Montageplatte wird mit zwei M5-
Senkschrauben am Prüfer befestigt. Eine mittlere M5-
Schraube befestigt die DCB an der Montageplatte. 

Kabelnockengriff (Art.-Nr. 432-660) 

 

Der Nockengriff hält den Draht und wird mit zwei M5-
Kappenbolzen am unteren Montagepunkt befestigt. 
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Große Keilspannvorrichtung (Art.-Nr. 432-607) 

 

Die Keilspannvorrichtungs-Montageplatte wird mit zwei 
M5-Kappenbolzen am Prüfer befestigt. Die Spannvorrichtung 
wird daran mit zwei weiteren M5-Kappenbolzen befestigt.  

Kleine Keilspannvorrichtung (Art.-Nr. 432-606) 

 

Die Keilspannvorrichtungs-Montageplatte wird mit zwei 
M5-Kappenbolzen am Prüfer befestigt. Die Spannvorrichtung 
wird daran mit zwei weiteren M5-Kappenbolzen befestigt. 
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Kabelbinder-Bruchvorrichtung (Art.-Nr. 432-653) 

 

Die Kabelbinder-Poller sind identisch und werden mit je 
zwei M5-Kappenbolzen am Prüfer befestigt. 

Kalibrierungs-Prüfsatz (Art.-Nr. 432-671) 

 

Der Kalibrierungs-Prüfsatz wird verwendet, um das Gerät 
sicher zu halten, während kalibrierte Massen an die 
Kraftmessdose gehangen werden. Der Satz beinhaltet eine 
komplette Bedienungsanleitung. 
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Die Steuereinheit 

Die Funktionen der vier Tasten werden durch Symbole 
angezeigt: 

 

Einstellungsmenü zum Wählen der Einheiten, 
Geschwindigkeit, Prüfkriterien, Druckerein-
stellungen und Sprache. 

 

Zurück 

 

Bestätigen 

 

Aufblättern in einer Liste, oder Wert erhöhen 

 

Abblättern in einer Liste, oder Wert reduzieren 

 

Kraftwert tarieren 

 

Test beginnen 

 

Test anhalten (oder Test wurde angehalten) 

 

Unterbrochenen Test in die Ausgangsposition 
zurück bringen 

 

Aktuellen Prüfwert an Drucker senden 
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Einstellungen 

PIN 

Wenn Sie auf die Einstellungstaste drücken, fragt das Gerät 
nach einer PIN. Ab Werk ist die PIN 0000 eingestellt. Blättern 
Sie mit der Hakentaste durch die vier Nullen, bis Sie ihre 
eigene PIN eingestellt haben (siehe Seite 11). 

Abstandseinheiten 

Wählen Sie zwischen mm oder in (Zoll) (wird in 
Geschwindigkeitseinstellung verwendet). 

Krafteinheiten 

Wählen Sie zwischen N, kgf oder lbf. 

Test bearbeiten 

Geschwindigkeit 

Wählen Sie die erforderliche Geschwindigkeit: 25, 50, 100 
oder 200 mm/min (1, 2, 4, 8 in/min). 
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Obere und untere Last 

Sollen Proben mit einer Höchstlast unter einem Mindestwert 
durchfallen, stellen Sie den erforderlichen Mindestwert ein 
und setzen Sie den Höchstwert auf 1000.0 N. In diesem 
Beispiel fällt eine Probe durch, weil die Höchstlast zu niedrig 
war:  

 

Um nur Proben bestehen zu lassen, welche einen Höchstwert 
innerhalb einer bestimmten Zone besitzen, wählen Sie 
sowohl einen Mindest- als auch einen Höchstwert. In diesem 
Beispiel besteht nur Probe B, mit einem Ergebnis innerhalb 
der erforderlichen Zone: 

 

 

Untere Grenze 
 

Obere Grenze 1000 N 

0 N 

C B 

A 

Höchstwert 
 

Bestanden 

Durchgefallen 

Untere Grenze  
 

Obere Grenze  

1000 N 

0 N 

C B 

A 

Höchstwert 

Bestanden 

Durchgefallen 

Durchgefallen 
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Für Verbindungen, welche unterhalb einer bestimmten Kraft 
auseinander gezogen werden sollen, geben Sie als 
Mindestwert Null an und als Höchstwert die erforderliche 
Obergrenze. In diesem Beispiel fällt Probe C wegen einem zu 
hohen Höchstwert durch: 

 

Druckereinstellungen 

Der CrimpTest-1 kN kann mittels der RJ-11-Buchse mit einem 
RS232-Drucker oder –Datenterminal verbunden werden. 

Aktiviert 

Wählen Sie „Ja“, um die folgenden Einstellungen 
einzublenden. 

Baud 

Wählen Sie die erforderliche Baudrate für ihren Drucker, von 
9.600 bis 115.200. 

Ergebnis 

Wählen Sie „Ja“, um „Pass“ oder „Fail“ im Ergebnisausdruck 
zu aktivieren. 

Untere Grenze 

Obere Grenze  

1000 N 

0 N 

C B 

A 

Höchstwert 
Durchgefallen 

Bestanden 
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Auto Print 

Wählen Sie „Ja“, um das Ergebnis jedes Tests automatisch zu 
exportieren. Wählen Sie „Nein“, so können Sie trotzdem die 
Drucktaste verwenden, um individuelle Prüfergebnisse zu 
drucken. 

Sprachen 

Der Prüfer kann auf verschiedenen Sprachen verwendet 
werden. Blättern Sie mit den Pfeiltasten zu der gewünschten 
Sprache und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Hakentaste. 
Diese Einstellung wird beibehalten, wenn das Gerät 
ausgeschaltet wird. 

Verschiedenes 

PIN 

Um ihre eigene PIN festzulegen, wählen Sie im Einstellungs-
menü „Verschiedenes“, „PIN“. Wählen Sie mit den Pfeiltasten 
die vier Zahlen aus und bestätigen Sie diese jeweils mit der 
Pfeiltaste. 
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Das Testdisplay 

 
 Vor erstem Test Nach jedem beendeten Test 

Über der Linie: Die Höchstlast wird angezeigt, bis der 
nächste Test beginnt. 

Unter der Linie: Während eines Tests wird die aktuelle Last 
angezeigt. Nach Beenden des Tests wird „Pass“ oder „Fail“ 
angezeigt, bis der Prüfer zurück in der Ausgangsposition ist.  

Die Geschwindigkeit des aktuellen Tests wird über den 
Steuertasten angezeigt.  

Höchstlast und Ergebnis (wird durch 
Drucken oder Neustart 

zurückgesetzt)  
 

Aktuelle Last 
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 Ein Test kann angehalten …  und die Traverse zurück in die 
  Ausgangsposition gebracht werden 

Die selbe Taste beginnt oder beendet den Test und bringt die 
Traverse in die Ausgangsposition zurück. Die folgenden 
Symbole werden je nach Status angezeigt: 

    
 Start Stopp Ausgangsposition 

Wenn Sie einen Test vorzeitig beenden, wird die Traverse 
gestoppt. Bringen Sie diese in die Ausgangsposition und 
lösen Sie die Probe, bevor Sie den Test erneut beginnen.  

Wird ein Test vorzeitig beendet, wird kein Ergebnis angezeigt 
und der Wert über der Linie verschwindet (d.h., dass kein 
Ergebnis oder Höchstwert verfügbar ist).  
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Zugprüfung 

Crimpverbindungen 

Bei dem CrimpTest-1 kN können Crimpverbindungen unter 
dem Schaft gehalten, eine Schlaufe über den Dorn gelegt, 
oder fest gegriffen werden, mittels der entsprechenden 
Vorrichtung. Der Draht wird in einem Nockengriff gehalten. 

  
 Ringverbindung Push-Fit-Verbindung 

Für jeden Test muss die richtige Vorrichtung gewählt werden, 
damit die Ergebnisse genau sind. Das Kabel sollte mindestens 
140mm lang sein, damit es sicher gehalten werden kann. 

1. Verbindung befestigen 
2. Draht/Kabel befestigen 
3. Auf „Start“ drücken 
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o Der Prüfer zeigt die steigende Last an, während er die 
Verbindung gleichmäßig vom Nutzer weg zieht. 

o Wenn die Probe nicht zwischen den eingestellten oberen 
und unteren Grenzen versagt, zieht der Prüfer bis zu 
seinem maximalen Traversenweg und/oder seiner 
Kraftmessdosenkapazität, und kehrt anschließend in die 
Ausgangsposition zurück. 

o Bricht die Probe, so wird die Höchstlast zusammen mit 
einem Haken (bestanden) oder einem Kreuz (durch-
gefallen) angezeigt; der Prüfer kehrt in seine 
Ausgangsposition zurück. 

4. Notieren Sie das Ergebnis nach ihren Anforderungen, 
drücken Sie auf „Drucken“, um es an einen verbundenen 
Drucker zu schicken, oder nutzen sie die automatische 
Druckfunktion, um das Ergebnis automatisch 
auszudrucken. 

5. Entfernen Sie die Probe. 

Kabelbinder 

Kabelbinder werden mit der speziellen Pollervorrichtung 
geprüft: 

 
Kabelbinder-Bruchtest 

Befestigen Sie den Kabelbinder eng um die seiner Länge 
entsprechende Stufe der Vorrichtung, und Prüfen Sie wie 
oben bei Crimpverbindungen. 
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Tabelle üblicher Ausziehwerte 

Mindestzugfestigkeit für verschiedene Drahtstärken (übliche 
Standards). Beziehen Sie sich für nähere Informationen auf die 
Standards selbst, z.B. Geschwindigkeit, Probenbeschaffenheit 
und –Vorbereitung, um eine vollständige Einhaltung zu 
gewährleisten. Werte werden in N (lbf) aufgeführt und 
wurden über 13N (3 lbf) gerundet.  

AWG 

SAE AS7928 
Tabelle II 

(MIL-T-7928G) 
UL 486A 

Verbindungen 

BS EN / 
DIN EN / 

IEC 60352-2 
NASA-STD 

8739.4 

30    6 (1.4)  

28    11 (2.5) 22 (5) 

26  32 (7)  18 (4) 36 (8) 

24  45 (10)  28 (6) 36 (8) 

22  67 (15) 36 (8) 40 (9) 57 (13) 

20  85 (19) 58 (13) 60 (13.5) 92 (21) 

18  170 (38) 89 (20) 90 (20) 142 (32) 

16  222 (50) 133 (30) 135 (30) 183 (41) 

14  312 (70) 222 (50) 200 (45) 290 (65) 

12  490 (110) 312 (70) 275 (62) 459 (103) 

10 667 (150) 356 (80) 355 (80) 707 (159) 

8 1,001 (225) 400 (90) 370 (83) 1,281 (288) 

Anmerkungen: 

SAE-AS-7928 ersetzt MIL-T-7928 

IEC 60352 ersetzt DIN 41611-3 
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Wartung, Kalibrierung und Reparatur 

Der CrimpTest-1 kN verfügt über keine internen, durch den 
Benutzer austauschbare Teile; mit dem Versuch, das Gehäuse 
zu öffnen, erlischt die Garantie. 

Wartung und Kalibrierung 

Damit er die optimale, sichere Leistung erreicht, muss ihr 
Prüfer regelmäßig gewartet und die Kraftmessdose (eine 
Mecmesin Enhanced Load Sensor – ELS) durch Mecmesin 
oder einen autorisierten Händler kalibriert werden. 

Wird der Prüfer während des Gebrauchs beschädigt, 
kontaktieren Sie ihren lokalen Händler und lassen Sie ihn 
reparieren, damit er wieder einwandfrei und sicher arbeiten 
kann. Verwenden Sie das Gerät nicht, bis es repariert wurde. 

Die Kalibrierung kann mit dem optionalen Kalibrierungs-
Prüfsatz 432-671 und der dazugehörigen Gebrauchs-
anweisung 431-471 überprüft werden. 

Reinigung 

Halten Sie ihren CrimpTest-1 kN sauber. Entfernen Sie lose 
Bruchstücke mit einer weichen Bürste und wischen Sie ihn 
mit einem feuchten Lappen und mildem Reinigungsmittel 
ab. Verwenden Sie niemals organische Lösemittel oder 
andere Reinigungsmittel. 

Reparatur 

Versagt das Gerät, oder verhält es sich ungewöhnlich, 
kontaktieren Sie ihren lokalen Händler für Unterstützung. 
Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, bis es überprüft und, 
falls notwendig, repariert wurde, und ihnen in einem 
sicheren Gebrauchszustand zurückgegeben wurde.  
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Spezifikation 

Last 

Kapazität 1.000 N  100 kgf 220 lbf 

Genauigkeit ±2 N  ±0,2 kgf ±0,4 lbf 

Auflösung 0,1 N  0,01 kgf 0,02 lbf 

Überlast 150% 

Brucherkennung: Automatisch mit Rückkehr zur Ausgangsposition 

Bruch angenommen bei: 10% Des Höchstwerts (90% Lastverlust) 

Wählbare Prüfgeschwindigkeiten 

Bereich mm/min 
in/min 

25, 50, 100, 200 
1, 2, 4, 8 

Genauigkeit ±0,2% der angezeigten Geschwindigkeit 

Ausgang 

Daten RS232 (RJ11-Buchse) 

Abmessungen (ohne Vorrichtungen) 

H × B × T mm (in) 180 × 192 × 500 (7 × 7,5 × 19,5) 

Gewicht 11 kg (24 lb) 

Vorrichtungskapazität 

Drehbare Crimpbuchse 9 Aussparungen von 1,5 mm (1/16”) bis 8 mm 
(5/16”). Stufendorn für 4, 6, 8, und 10 mm Ringe 

Nockengriff Max. Kapazität 11 mm (0,4”) 

Keilspannvorrichtung groß Max. Kapazität 8 mm (0,3”) 

Keilspannvorrichtung klein Max. Kapazität 5 mm (0,2”) 

Stromversorgung 

Externer Adapter 24 V, max. 160 W 

Umgebung 

Dichtheitsklasse IP52 

Gebrauchstemperatur 10° C bis 40° C 

Garantie : 2 Jahre 
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Mecmesin: weltführender Entwickler und Lieferant von preiswerten Kraft- und 
Drehmomentprüfgeräten 

Seit 1977 hilft Mecmesin tausenden von Firmen, anspruchsvolle Qualitätskontrolle in Design und Produktion 
einzuführen. Die Marke Mecmesin steht für hervorragende Genauigkeit, Design, Leistung und preiswerte 

Zuverlässigkeit. Manager in der Qualitätskontrolle, Designer, Betreiber und Techniker an Fließbändern und in 
Forschungslabors empfehlen Mecmesins leistungsfähige Kraft- und Drehmomentmesssysteme bei einer fast 

unbegrenzten Zahl an Testanwendungen. 

www.mecmesin.com 

Ägypten 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutschland 
Ecuador 
Estland 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 

Indien 
Indonesien 
Iran 
Irland 
Israel 
Italien 
Japan 
Kambodscha 
Kanada 
Kolumbien 
Korea 
Kosovo 
Kroatien 
Kuwait 
Laos 
Lettland 
Libanon 
Litauen 
Malaysia 

Marokko 
Mazedonien 
Mexiko 
Myanmar 
Neuseeland 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Paraguay 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Russland 
Saudi Arabien 
Schweden 
Schweiz 
Serbien 

Singapur 
Slowakei 
Slowenien 
Spanien 
Sri Lanka 
Südafrika 
Syrien 
Taiwan 
Thailand 
Tschechische Republik 
Tunesien 
Türkei 
Ungarn 
Uruguay 
USA 
Vereinigte Arabische 

Emirate 
Vietnam 

Wo immer Sie auf der Welt sind, Mecmesin gewährleistet Ihnen durch das globale Vertreter-Netzwerk eine schnelle 
Lieferung und effizienten Service für Ihre Testlösung. 

 
 

Hauptbüro – UK 

Mecmesin Limited 

w: www.mecmesin.com 

e: sales@mecmesin.com 

Frankreich 

Mecmesin France 

w : www.mecmesin.fr 

e: contact@mecmesin.fr 

Deutschland 

Mecmesin GmbH 

w: www.mecmesin.de 

e: info@mecmesin.de 

Nordamerika 

Mecmesin Corporation 

w: www.mecmesincorp.com 

e: info@mecmesincorp.com 

Asien 

Mecmesin Asia Co. Ltd 

w: www.mecmesinasia.com 

e: sales@mecmesinasia.com 

China 

Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd 

w: www.mecmesin.cn 

e: sales@mecmesin.cn 
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